TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

Mintavételi jgyzk. szama: 3591/22-HIVO
5000 Szolnok, Vizm( u. 1.

Mintavétel datuma: 2022.06.01
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel maddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivdviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornamivek Koncesszios Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm{ haldzata
M;NTAVI’ETEL A MegrendelGvel kotott szerzédés, illetve elGzetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertotlenités modja:
Fertétlenités utolsé datuma:

Levegd hémérséklete®: 22  °C

HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATALLABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta Minta | Mintavételi hely(halézat) h6\r/7'\zér— S;akg’id Oas:tziss Laboratériumi vizsgalati kodok:

azonositd jelolése: megnevezése, minta séklet kiér kIdr Klasszikus Miszeres Bioldgia:
szama megnevezése: itika: itika: :
Z 9 (°C): (mg/): | (mg/1): Analitika: Analitika:
8834 Egység ut 8. 15.4 <0.05 <0.05 KRT BTEX VOCI THM TOC PES PAH BTC BIB2
8835 Pozsonyi Gt 7. 155 <0.05 <0.05 KKF THM TOC BTC BIB2
8836 Csarda Ut 1. 17.5 <0.05 0.05 BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi moédszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvény)
Helyszini vizsgalati modszerek:hmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetdképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kidr és dsszes aktiv kior: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések: A peszticidek vizsgalatat akkreditélt alvallalkozd laboratdrium
végzi.

Kdsa Andras

megrendeld képviseldje (Tecmhlnncf\\/ll'ivlgft)
Kapcsolattartd neve:

Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratériumi vizsgalatra atvette
Datum:2022.06.01




4 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizMmO U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium,

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Sl
Jegyz6konyv szama: 3591/22-HIVO/8834/Kemialap Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i hédlézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.14

Mintaazonosité szam: 8834

Mintavétel helye, minta megnevezése: Egység Ut 8.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Homérséklet 15.4 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
Osszes kidr <0.05 mg/| EI-9.:1997

— Laboratdriumi vizsgalatok adatai:

8834-KRT

Vizsgalt paraméterek Mértékegység ',"'é,’t Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“é,“

érték érték

Natrium mg/| 24 m-ligossag mmol/I 2.20
Ammonium mg/I <0.02 Osszes keménység CaOmg/I 76.0
Kalcium ma/| 42.7 Fluorid mg/I 0.07
Vas ug/l <10 Bor mg/| 0.03
Mangan ug/l <1 Osszes cianid ug/l <5
Nitrit mg/| <0.02 Réz Hg/l <5
Nitrat ma/I 3.17 Kadmium g/l <0.5
Klorid ma/l 39.6 Olom g/l <1
Szulfat mg/| 29.4 Nikkel ug/l 2
pH 8.08 Krom/osszes/ ug/l 1.0
Zavarossag NTU 0.33 Higany ua/l <0.1
fajlagos elektromos vezetGképesség HS/cm 336 Szelén ug/l <1.0
permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.6 Antimon g/l <0.5
Arzén Hg/l 0.7 Kotott aktiv kior mg/I <0.05
Aluminium g/l <20 Bromat ug/l <5.00
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen

s

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozd tablazatainak hatarértékeit nem haladjdk meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati mddszerek:

MSZ EN ISO 11885:2009: N&trium;Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 B melléklet: Amménium , MSZ 448-3:1985 2. fejezet (visszavont

szabvany): Kalcium , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D melléklet: Nitrat , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , ISO
15923-1:2013 G melléklet; Szulfat , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossdg , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos
vezetoképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganétos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ EN ISO 17294-

2:2017: Arzén;Bdr;Réz;Kadmium;Olom;Nikkel;Krom/dsszes/;Szelén;Antimon , MSZ 448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ 448-11:1986 5.1.
szakasz: m-ligossag , MSZ 448-21:1986 3. fejezet: Osszes keménység , MSZ EN ISO 10304-1:2009: Fluorid , MSZ 260-30:1992 4.fejezet, 4.6.

szakasz: Osszes cianid , EI-16.:2010: Higany , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-
9.:1997: Kotott aktiv kiér , EPA 300.1-1:1999: Bromat

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgéldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon belil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.14

_y WA

[+

Kenyeres Krisztina Ghlsi as

vizsgélatért felel6s személy laboratériufnvezetd ligWezetd ”




TECHNO-ViZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORAT(’)ﬂRIUM
5000 SZOLNOK, VIzMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

JegyzOkonyv szama: 3591/22-HIVO/8835/KemialLap
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i hélézata
Mintavevé neve: Kdsa Andras

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszém: 2/2

Mintavétel ideje: 2022.06.01

Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2022.06.02

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.03

Mintaazonosité szam: 8835

Mintavétel helye, minta megnevezése: Pozsonyi Ut 7.

— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Hémérséklet 15.5 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
Osszes klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
— Laboratériumi vizsgalatok adatai:
8835-KKF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység I.Vlé!'t Vizsgalt paraméterek Mértékegység ',"'é,“
érték érték
Ammonium mg/I <0.02 Zavarossag NTU 0.26
Vas ug/l <10 fajlagos elektromos vezetGképesség HS/cm 336
Mangan Hg/l <1  permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.7
Nitrit mg/| <0.02 Aluminium Mg/l <20
Nitrat mg/I 3.18 m-ligossag mmol/I 2.10
Klorid mg/I 41.6 Osszes keménység CaOmg/I 74.0
Szulfat mg/I 29.0 Kotott aktiv kior mg/I <0.05
pH 7.98
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgdlt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormény rendelet
vonatkozd tabldzatainak hatarértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati modszerek:

IS0 15923-1:2013 B melléklet: Ammonium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangén , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 Cés D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melleklet Klorid , ISO 15923-1:2013 G melléklet: Szulfdt , MSZ EN ISO 10523: 2012 pH , MSZ EN ISO 7027-
1:2016: Zavarossag , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permangandtos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ
448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz: m-ligossdg , MSZ 448-21:1986 3. fejezet: Osszes keménység , MSZ EN ISO
7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622: 2007 fz, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: K&tétt aktiv klor

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékényv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgalati eredmények csak a vizsglt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati

jegyzdékdnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.14
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vizsgalatért felelds személy

Kenyer‘é{j;isztina A Gal K
Srivmvezetd

laboratdri

ezetd




7 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TECHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

(O LT LICT] Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oldalszém: 1/1

Mintavétel ideje: 2022.06.01

Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2022.06.02

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.16

Jegyzokonyv szama: 3591/22-HIVO/BTEX

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata
Mintavevo neve: Kosa Andras

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

IMintavéteIi hely,minta megnevezése: Egység Ut 8.

IMintaazonosité szam: 8834
, . - Mért érték:
Vizsgalati paraméterek
g p (ng/h)
Benzol <0.5

Vizsgalati mddszer:
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzdkonyv csak a mellékletekkel egylitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratdrium
jovahagyasa nélkil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos
esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.16
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o . . enyerés Krisztina Galsi Tamas
vizsgalatért felel6s személy Iabo\r/atériuﬂvezetﬁ ligyvezets




= TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMJ U. 1.
! ‘ Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

=
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ABORATORILM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Ozl
Jegyzokonyv szama: 3591/22-HIVO/VOCI Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm( halézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Mintavétel jellege: Akkreditadlt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.16

Mintavétel helye, minta megnevezése:
Mintaazonosité szam: 8834
Egység ut 8.

Vizsgalati paraméterek: Mért érték (pg/l): Vizsgalati paraméterek: Mért érték (pg/l):
Vinil-klorid <0.5 Tetrakloretilén <0.5
cisz-1,2-diklor-etilén <0.5 transz-1,2-diklor-etilén <0.5
1,2-diklor-etan <0.5 Epikldrhidrin <0.1
Triklor-etilén <0.5

Vizsgalati modszer:MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz (visszavont szabvany)

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mdsolését a vizsgaldlaboratorium
jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos
esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyzékdnyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.16\

I J
s NS/, Kenye@ Krisztina Gdllsi Tamas
vizsgalatért felelds szemely laboratoriumvezetd . ibyvezetd



5000 SZOLNOK, vizMO U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV ORRESSIE 18
Jegyzokonyv szama: 3591/22-HIVO/THM Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i hal6zata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevo neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.07
i Mért érték (ug/l)
Mintaazonosito Mintavétel helye/minta Brém- Dibrém-
szam: megnevezése: Kloroform diki ()rl?metén klérmoetén Bromoform Trihalometanok

8834 Egység Ut 8. 8.9 4.4 2.5 <1 15.8

8835 Pozsonyi Ut 7. 11.7 5.9 3.3 <1 20.9

Vizsgalati modszer: MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz (visszavont szabvany)

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat:
Nincs jel :A vizsgalt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tablazata szerint megfeleld mindségi ivovizminta
+ :A vizsgalt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tablazata szerint nem mindsithetd ivoviznek

a 201/2001. (X.25) Korményrendelet "B" tablazata szerint az §sszes trihalometan hatarértéke: 50 ug/l.

Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a
vizsgalolaboratorium jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra
vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hoénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyzokényv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.@ |

vizsgalatért felelds személy Kenpelos i Sollifomes




£ TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO I KFT. 5000 SZOLNOK, VizMJ U. 1.
ey Laboratorium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV B
Jegyzokonyv szama: 3591/22-HIVO/TOC Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Kdsa Andrés Vizsgalat kezdete: 2022.06.07
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.07
Mintaazonosité . P " Osszes szerves széntartalom

poere Mintavétel helye/minta megnevezése: (TOC) mg/I:

8834 Egység (t 8. 1.21

8835 Pozsonyi Ut 7. 0.49

Vizsgalati médszer: MSZ EN 1484:1998
Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalélaboratérium jévahagyasa nélkiil
nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit
(kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 1 szamozott oldalt tartaimaz.

Szolnok, W/’TG‘ a2’ C(’/ TK Y)

vizsgalatért felelGs személy |:§:Zat[$oril:(nr1|\sl:§l:ta6 Gu'a;ﬂgan{%i




Kornyezetanalitikai Laboratéorium === WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendeld: TECHNO-VIZ Laboratériumi és

Mérnokszolgalati Kft.
5000 Szolnok, Vizmii u. 1.

Projekt: 1851/2022 (2022/K/05370)

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 741003/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Analitika kezdete: 2022. 06. 07.
Analitika vége: 2022. 06. 27.

A megrendeld altal nydjtott informaciokért a laboratérium nem vallal felel6sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kift. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté.

Vizsg. jegyzok. sz.:
741003/1;
2022. 06. 28.

5 .1_ Projekt:

A3 173 1851/2022 (2022/K/05370)

Jegyzdkonyv érvényesség
ellendrzés.



H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

WESSLING Hungary Kift.
www.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

741003/1;
2022. 06. 28.

1851/2022 (2022/K/05370)

Projekt:

2/3

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium.



Kérnyezetanalitikai Laboratorium =m WESSLING

WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 1. melléklete (B) Kémiai vizminéségi jellemzok -
2022-ben kijelolt peszticidek

Mintatipus: Ivéviz

(1) WBSE-93:2020; (2) WBSE-47:2019; (3) ISO 16308:2014

" . , L . A Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység 8834
Atrazin ug/dm?® <0,01
4,4-DDT 2 ug/dm? <0,01
2,4-DDT 2 ug/dm? <0,01
4,4-DDD 2 ng/dmd <0,01
2,4-DDD 2 ng/dm? <0,01
4,4'-DDE 2 ng/dm? <0,01
2,4'-DDE 2 ug/dmd <0,01
Dezetil-atrazin ug/dm? <0,01
Dezizopropil-atrazin ug/dm? <0,01
alfa-Endoszulfan 2 ug/dm?® <0,01
béta-Endoszulfan ? pg/dm?® <0,01
Endoszulfan-szulfat 2 ug/dm?® <0,01
Metolaklor ! pg/dm?3 <0,01
Acetoklor 2 ug/dm?® <0,01
Terbutilazin pg/dm? <0,01
24D ug/dm?® <0,01
Bentazon ’ ug/dm?® <0,01
Klorpirifosz ' pg/dm?® <0,01
Metazaklér pg/dmd <0,01
MCPA 1 ng/dm? <0,01
Simazin ug/dm3 <0,01
alfa-HCH 2 ug/dmd <0,01
béta-HCH 2 ug/dm? <0,01
gamma-HCH (Lindéan) 2 pg/dm?3 <0,01
delta-HCH ? pg/dm? <0,01
Aldrin 2 ug/dm?® <0,005
Dieldrin ? pg/dm?® <0,005
Heptaklor 2 pg/dm3 <0,005
Heptaklor-epoxid (2) (b) 2 pg/dm?® <0,005
Glifozat 3 ug/dm? <0,01
AMPA 3 ug/dm?® <0,01
Dimeténamid ' ug/dm?® <0,01
Pendimetalin 2 pg/dm? <0,01
Tebukonazol ug/dm?® <0,01
Klértalonil 2 ng/dm? <0,01
Dikamba ' ug/dm?3 <0,05
Metribuzin ug/dm?® <0,01
Osszes novényvédészer (b) 122 pg/dm?® <0,05

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: 1290_HPLC_6495C_QQQ; HP-7890B-GCMS_19-7010B; LC-MS06

2022. junius 28.
Volk Gabor
Laboratoriumvezet6-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkdl is hiteles.

Vizsg. jegyzok. sz.:
741003/1;
2022. 06. 28.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

Projekt:
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‘ TECHNO-VIZ KFT ’

Jegyz6kényv szama: 3591/22-HIVO/PAH

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm( halozata
Mintavevé neve: Kdsa Andrds

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

TECHNO-ViZ KFT.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2022.06.01

Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2022.06.02

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.16

Mintavétel
helye/minta Egység Ut 8.
megnevezése:
Mintaazonosité szam: 8834
Vizsgalati Mért érték:

paraméterek: (ng/
Naftalin <0.005
Acenaftilén <0.005
Acenaftén <0.005
Fluorén <0.005
Fenantrén <0.005
Antracén <0.005
Fluorantén <0.005
Pirén <0.005
Benzo(a)antraén <0.005
Krizén <0.005
Benzo(b)fluorantén <0.005
Benzo(k)fluorantén <0.005
Benzo(a)pirén <0.005
‘I:g‘)jsi’;gglrzf} <0.005
Dibenzo(a,h)antracén <0.005
Benzo(g,h,i)perilén <0.005
1-metil-naftalin <0.005
2-metil-naftalin <0.005

Osszes PAH

Nem értelmezhetd **

** Mivel a vizsgalt komponensek koncentraciéja minden komponens esetén az alsé méréshatar alatt van, igy ezek dsszesitett eredménye nem értelmezhetd.

Vizsgélati modszer: MSZ 1484-6:2003

Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokényv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalélaboratérium
jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt -mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos
esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.16

VA

vizsgalatért felelés személy

Kenyeres lqi,éztina - Galsi as
laboratériumvezeté 7 ligyvezetd



TECHNO-ViZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyz6konyv szama: 3591/22-HIVO/BakterLap

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Mintavétel ideje: 2022.06.01
Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01

Oldalszam: 1/1

Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata
Mintavevo neve: Kdsa Andras
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.05

Minta- |Vizsgalt
azonosito |[telep, s o
o = _ . . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
SealE et Tel/ers;lam Ct;lzlgc:;m gz‘::: nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
Felszini vizmii nosa-szam szam spéraszam szam
halézata
Mintavételi hely, A /100
minta megnevezése: 22°C|(37°C| /100 ml fial /100 ml /100 mi /100 ml /100 ml
8834 Egység Ut 8. 470 | 100 0 0 0 0 0
8835 Pozsonyi Ut 7. 0 0 0 0 0 0 0
8836 Csarda Ut 1. 0 0 0 0 0 0
Vizsgalati modszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités

MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam FlesztSkivonat agar 36+2°C,44+4 ora | -
. i Coliform szam ] ; 5 ; Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coli szam Chromogeén Coliform agar| 36+2°C,21+3 6ra kit
Pseudomonas Acetamid tapleves
MSZ EN ISO 16266:2008 aeruginosa Cetrimid agar 36+2°C,44+4 dra | 36+2°C,22+2
szam Ora,0xidaz teszt

MSZ EN ISO 7899-2:2000

Enterococcus szam

Slanetz-Bartley agar

36+2°C,44+4 dra

Epe-eszkulin azid
agar 44+2°C 24ra

MSZ EN ISO 14189:2017

Clostridium perfringens

TSC-agar

37+1°C 20+4

Savas foszfataz

”_ s,

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.§. hatdlya ald tartozd vizmintdkra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemzdk egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban eldirt hatarértékeket, a

jel:

vizminta nem esik kifogas ald, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl megfeleld ivéviz.

a +-al jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban el&irt hatarértéket, ezért a vizsgalt
+:  bakteroldgiai jellemz8k szempontjabol kifogasolt minéségii ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tabldzatanak

hatarértékeit meghaladé érték.)

= *-gal jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsithetd

ivoviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szém és spdraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa sziikséges a kdzegészségiigyi kockazat

csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsét a vizsgaldlaboratorium jovahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.07
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5000 SZOLNOK, VizmO U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV R
Jegyz6kényv szama: 3591/22-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamlivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm({ haldzata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevd neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.02
Minta Uledék
azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
8834 Egység Ut 8. Kevés aprd szervetlen szemcse.
Mikroszkdpos biolégiai vizmindségi jellemz6k és parametrikus értékek:
5 G s ws 7 2 , Parametrikus
Vizmindségi jellemzok Ertéekek Egység pae
érték
tiledék <0.1 mi/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10*
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/l 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5X103
Gombak 0 szam/| 0
Hazas amobak 0 szam/| 5
Egyéb véglények 0 szam/| 0
Fonalférgek 0 szam/Il 5
Egyéb férgek 0 szam/I| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/| 0
Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kovetelményeinek megfeleléen tortént.
Jelmagyarazat:
Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ala.
+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' tablézatanak hatarértékét, a viz a vizsgélt jellemzdk szempontjabél kifogdsolt minSségi ivovizminta.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati médszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgéldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 honapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.02




5000 SZOLNOK, VizMO U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-VizZ KFT. TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Olalschns: 22

Jegyzokonyv szama: 3591/22-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2022.06.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(vek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.06.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i haldzata Minta tipusa: ivdviz
Mintavevo neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.06.02
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.06.02

Minta Uledék

azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
8835 Pozsonyi ut 7. Néhany aprd szervetlen szemcse.

Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:

Vizmindségi jellemzdk Ertékek Egység Parag:t%tlzikus

uledék <0.1 mi/l 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10*
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x104
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/I| 0
Hazas amébak 0 szam/I 5
Egyéb véglények 0 szam/| 0
Fonalférgek 0 szam/I 5
Egyéb férgek 0 szam/| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kivetelményeinek megfelelden tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogds ala.

+: a '+' jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' tablazatanak hatarértékét, a viz a vizsgalt jellemzdk szempontjabdl kifogdsolt minGségi ivovizminta.
A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratérium jovahagydsa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.06.02
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